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No. Participant Test Kit Instrument Lab Result Group Mean Group CV% CCV% Group SD SD adjust Bias% SDI تفسیر  

 
1 

N.Safaee 
pour 

afp** siemens Atellica 59.50 54.46 8.7 10 4.738 5.446 9.254 0.925 عالی  

 
2 

N.Safaee 
pour 

FSH siemens Atellica 28.33 30.38 6.5 10 1.975 3.038 6.748 0.675 عالی  

 
3 

N.Safaee 
pour 

LH siemens Atellica 29.15 29.53 5.1 10 1.506 2.953 1.287 0.129 عالی  

 
4 

N.Safaee 
pour 

PRL siemens Atellica 456.34 354.48 5.3 10 18.787 35.448 28.735 2.874 هشدار  

 
5 

N.Safaee 
pour 

F.PSA* siemens Atellica 12.80 11.98 4.0 10 0.479 1.198 6.845 0.684 عالی  

 
6 

N.Safaee 
pour 

PSA* siemens Atellica 15.09 13.17 6.9 10 0.909 1.317 14.579 1.458 قبول قابل  

 
7 

N.Safaee 
pour 

PTH siemens Atellica 370.60 416.4 7.2 10 29.981 41.640 10.999 1.100 قبول قابل  

 


