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H4 Results 

 خون کنترلنمونه مجهول 

لآزمایشگاه نوب  EQAP-10814 1117 كد نمونه  

 
 مشخصات دستگاه سل كانتر

Mindray نام 

Mindray. Bc-6800 مدل 

0.5 > DI )عملکرد عالي )رنگ آبي 

1.0 - 0.5 DI )عملکرد مطلوب )رنگ سبز 

2.0 - 1.0 DI )نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز )رنگ زرد 

3.0 - 2.0 DI  به بررسي روش و كنترل كالیبراسیون )رنگ نارنجي(نیاز 

3.0 < DI )وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری )رنگ قرمز 

10.0 < DI ( نتیجه گزارش شده خارج از محدوده استOut Of Range) 

 برای مشاهده آنالیز آماری تمامي همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر كلیک كنید. 
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Analyte Unit 
Lab 

Result 

PeerGroup 

Count 

PeerGroup 

Mean 

PeerGroup 

%CV 

Lab 

DI 

Hb  g/dL 13.70 353 13.13 3.34 1.45  

Hct  % 38.60 341 37.25 4.19 0.91  

MCH  pg 30.50 349 30.15 3.40 0.38  

MCHC  g/dL 35.70 347 35.23 3.82 0.33  

MCV  fL 85.20 319 84.78 3.34 0.12  

Plt  x103/μL 273.00 344 283.13 10.17 0.36  

RBC  x106/μL 4.51 343 4.37 2.63 1.10  

WBC  x103/μL 19.41 342 20.53 5.45 0.68  
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